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微小循環系の観察、特に in vivo での観察には主に光学顕微鏡が用いられる。しかし、生体は光に対して非常に強
い散乱体であるため、観察可能深度は数十ミクロン程度に制限される。そのため、微小循環系の研究対象は、腸間膜
や脳軟膜など臓器表面の 2 次元的な組織に制限されている。これに対して、光コヒーレンス断層法 (OpticalCoherence 




なく神経細胞の 3 次元構築をも in vivo に観察できる可能性がある。
そこで我々は、脳皮質における血管断層像と血流速度の同時計測、更には、微小血管と神経細胞の三次元構築の ln
VIVO 観察を行なうことのできる装置を開発し、神経-循環カップリングおよび脳皮質におけるコラム間相互作用の観
察・解析を行なうことを究極の目的とし、本研究では、 OCT システムの開発およびラット脳皮質の ln VlVO 計測を行
なうことで、 OCT の脳計測への応用可能'性を探った。
〔方法ならびに成績〕
本研究で試作した OCT システムは、MIT の Fujimoto 等に倣って、低干渉性の近赤外光源である superluminescent





距離で約 0.93 mm) の位置で、アルミ表面からの反射ピークが見られることから、脳組織内に強い散乱体が存在すれば
- 55-
1mm 程度の深さまで観察可能であることが確認された。








また、 in vivo での OCT 計測の直後に脳を取り出して OCT による断層像と同一断面を持つ切片を作製した。微小
血管を強調するためこの切片を FITC-GSL-1 で蛍光染色した後、共焦点顕微鏡により観察し OCT 画像との比較を行
なった。本研究で用いた OCT 装置の空間分解能の限界から、深部での血管形状を比較することはできなかったが、
表面形状は非常によく一致した画像の得られていることが確認された。
さらに、神経活動に伴って大脳皮質深部組織からの OCT 信号が増大するとの報告がされており、 OCT の脳機能イ
メージングへの応用が期待されている。そこで、我々は、ラット下肢に対する電気刺激を行ない、対応する体性感覚
領野における OCT 信号の変化を計測した。計測は体性感覚領野の同一点で深さ方向スキャンを繰り返し行ない、刺















光コヒーレンス断層法 (OpticalCoherence Tomography : OCT) は低干渉性の近赤外光源を用いることで、 10 ミ
クロン程度の空間分解能で、 1 mm 程度の深さまで生体組織の内部構造を可視化可能な断層法である。本研究では、




以上のように、本研究は OCT をラット脳皮質の in vivo 計測に応用することで、 OCT が従来の手法では得られな
い情報を費してくれるものであり、今後の脳科学研究において重要な計測法であることを示唆しており、学位論文に
値する。
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